Anexa nr.4

la Regulamentul  sanitar privind 

asigurarea radioprotecţiei şi 

securităţii radiologice în practicile 

de medicină nucleară

Lista verificărilor minime pentru echipamentele 

utilizate în medicina nucleară

	1.Echipament
	Verificări de acceptanţă/referinţă sau verificări  periodice şi/sau de rutină (săptămînale, lunare etc.)
	Verificări zilnice

	2.Calibrator de doze
	Precizie, acurateţe, linearitate, geometrie, fond
	Reproductibilitate, fond

	3.Sistem de numarare
	Funcţionare scala/ timer, calibrarea în energie, rezoluţia energetică, sensibilitate, precizia de numărare, linearitate la energie, fond, linearitate la activitate, geometrie
	Calibrare de energie, fond

	4.Gama-cameră (inclusiv SPECT)
	Setarea ferestrei PHA, rezoluţia energetică, linearitatea în răspunsul energetic, uniformitatea intrinsecă, uniformitatea sistemului, linearitatea intrinsecă, rezoluţia spatială intrinsecă, rezoluţia spaţială a sistemului, performanţa de numărare, sensibilitatea, uniformitatea pentru întreg corpul, rezoluţia pentru întreg corpul,  dimensiunea pixelului, computer timing, centrul de rotaţie, uniformitatea tomografică, rezoluţia spaţială tomografică, performanţa SPECT totală
	Setări pentru fereastra PHA, uniformitatea, sensibilitatea, fondul, centrul de rotaţie, colimatorul

	5.Procesorul de filme
	Nivelul vualului, contrastul, rezoluţia, viteza, sensibilitatea
	Nivelul vualului, contrastul

	6.PET
	Verificarea calibrării, uniformitatea, rezoluţia spaţială, fracţiunea de împrăştiere, sensibilitatea, pierderile la viteza de numărare, alunecarea în măsurarea timpului de coincidenţă şi a pragului de energie, mişcarea mecanică a cercurilor de detectori, verificarea  septurilor de poziţionare, alinierea laserilor, acurateţea la corecţiile de atenuare, acurateţea la corecţiile de timp mort, acurateţea la corecţiile de împrăştiere, acurateţea la corecţiile coincidenţelor aleatorii
	Verificarea calibrării


